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Ohrtamponade

(Zur Behandlung von Ohrenentziindung)

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1. VOR EINFUHRUNG
Die IVALON® Ohrtamponaden kénnen nétigenfalls mit der Schere
zugeschnitten werden.

Schritt 2. EINFUHRUNG
Die Ohrtamponade mittels Pinzette vorsichtig in den &uReren
Gehorgang einfiihren.

Schritt 3. NACH EINFUHRUNG
Die Tamponade mittels Ohrenmedikament hydratisieren.

Falls glykolbasierte Ohrenmedikamente verwendet werden, ist
Folgendes zu beachten:

Glykolbasierte Ohrenmedikamente werden zwar von der
Tamponade absorbiert, reichen aber meistens nicht aus,

um die Tamponade voll auszudehnen. Aus diesem Grund =
sollte die Tamponade im Gehé6rgang platziert und mithilfe

von einigen Tropfen Kochsalzl6sung oder Wasser vor

Hinzufiigung des Medikaments ausgedehnt werden.

Falls wasserbasierte Ohrenmedikamente verwendet werden, ist

s

Folgendes zu beachten:

IVALON® Ohrtamponaden nehmen wasserbasierte
Ohrenmedikamente sehr schnell auf. Durch die
Wasserhaltigkeit des Medikaments dehnt sich die
Tamponade normalerweise voll im Gehérgang aus,
sodass eine vorherige Hydration nicht erforderlich ist.

Schritt 4. ENTFERNUNG
Die Tamponade vorsichtig mithilfe einer Pinzette herausziehen.

ACHTUNG

X Steril — Einwegprodukt. Durch Wiederverwendung kann mikrobielle Kontamination
verursacht werden, was zur Gesundheitsverschlechterung beim Patienten fiihrt.
FABCO Ubernimmt keine Verantwortung fiir ein Produkt, das erneut sterilisiert
und/oder wiederverwendet wurde.

X Das Exsudat darf sich nicht verharten, da sonst der Fliissigkeitsablauf gghemmt
werden kann. .

® Keine Tupfer oder Schwamme in der Nahe des operativen Eingriffs schneiden. Kleine
Tupfer- oder Schwammteilchen kénnen leicht in die Wunde des Patienten geraten.
Falls solche Teilchen dann nicht entfernt werden, kann das zu Fremdkdrperreaktionen
beim Patienten fiihren.

® Die Ohrtamponade darf nur durch einen Arzt gehandhabt werden.

¥ Die Tamponade darf nicht langer als vier (4) Tage im Ohr verbleiben. Falls die
Tamponade zu lange im Ohr verbleibt, kann das zu Nekrose, Einwachsen von
Gewebe, Kontamination oder erhéhter Toxinschockgefahr fiihren (siehe weiter unten).

® Nicht verwenden, wenn die Packung geéffnet oder beschadigt bzw. das Verfalldatum
bereits tiberschritten ist, da sonst die Gefahr von Kontamination und beeintrachtigter
Sterilitat besteht. Bei Handhabung der Packung stets aseptisch vorgehen.

® Gebrauchte Tamponaden sollten als Biomiill betrachtet und in Ubereinstimmung mit
den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

Toxinschock
In seltenen Fallen kann durch die mit einer Ohrer ion zL a bic ischen
Vorgange die Gefahr von toxi Sct (TSS) und zwar ganz gleich, ob
Ohrenpackungen verwendet werden oder nicht. Gefahrenzeichen in Bezug auf TSS sind z. B.
plétzliches Fieber, Erbrechen, Diarrhoe, Schwindelgefiihl, Ohnmachtsanfall (oder Schwindeligkeit
beim Aufstehen) und/oder eine Art von Ausschlag, der einem Sonnenbrand ahnelt. Falls diese
oder andere TSS-Anzeichen auftreten, muss die Packung sofort entfernt und unverziiglich
arztliche Hilfe gesucht werden. Die IVALON®-Ohrenpackungen zeigen keine
mikrobenhemmenden Eigenschaften, wirken nicht bakteriostatisch gegeniiber bereits vorher
bestehenden Infektionen und verhindern auch keine neu auftretenden Infektionskrankheiten. Bei
bereits vorher bestehenden Infektionskrankheiten ist zu empfehlen, die dafiir geeignete

Behandlung einzuleiten.
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