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DİKKAT

� Steril - Sadece Tek Kullanımlıktır. Yeniden kullanım mikrobiyal kontaminasyona neden 
olarak hastanın sağlığının bozulmasına yol açabilir. Yeniden sterilize edilen ve/veya 
yeniden kullanılan üründen FABCO sorumlu olmayacaktır.   

� Kulak sıvısının boşaltma akışını engelleyebileceğinden eksüdanın sertleşmesine izin 
vermeyin. 

� Ameliyat yerinin yakınındaki süngerleri kesmeyin. Sünger parçacıkları hastanın yara 
bölgesine girebilir. Sünger parçacıklarının hastadan çıkarılamaması yabancı cisim 
reaksiyonuna yol açabilir. 

� Cihaz bir hekim tarafından kullanılmalıdır.  
� Fitili dört (4) günden fazla yerinde bırakmayın. Fitilin uzun süre kalması nekroza, doku 

iç büyümesine, kontaminasyona veya yüksek toksik şok riskine (aşağıya bakın) yol 
açabilir.   

� Kontaminasyon veya sterilizasyon kaybı riskini önlemek için ambalajı açılmış, zarar 
görmüş veya son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. Tüm kullanım 
aşamalarında ilgili aseptik teknikleri kullanın.   

� Kullanılmış fitiller biyolojik atık olarak kabul edilmeli ve yerel yönetmeliklere uygun 
şekilde atılmalıdır.   

IVALON® Medsorb Dominicana S.A.'nın tescilli ticari markasıdır.
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KULLANMA KILAVUZU
Adım 1. YERLEŞTİRME ÖNCESİ 
IVALON® Kulak Fitilleri gerektiğinde makasla kesilebilir.

Adım 2. YERLEŞTİRME
Kulak fitilini pensle tutun ve kulak fitilini dış kulak kanalına 
nazikçe yerleştirin.

Adım 3. YERLEŞTİRME SONRASI
Fitili bir kulak damlasıyla hidratlayın.

Glikol Bazlı Kulak Damlalarını Kullanırken:

Glikol bazlı kulak damlaları fitil tarafından emilmekle 
birlikte bu sıvı fitili tam anlamıyla genişletmez. Bu 
nedenle, fitil kulak kanalına yerleştirilmesi ve kulak 
damlasının eklenmesinden önce birkaç damla salin veya 
suyla genişletilmesi gerekir.

Su Bazlı Kulak Damlalarını Kullanırken:

IVALON® Kulak Fitilleri su bazlı kulak süspansiyonlarını 
hızla emer. Su bazı nedeniyle fitil, kulak kanalını 
dolduracak şekilde tamamen genişler ve önceden 
ıslatmaya gerek kalmaz..

Adım 4. REMOVAL
Fitili pens kullanarak tutun ve nazikçe geri çekin.

Toksik Şok
Nadiren, kulak cerrahisiyle ilişkilendirilen fizikokimyasal hastalıklar hem kulak tamponu ile hem de 
kulak tamponu olmaksızın toksik şok sendromu (TSS) riski teşkil edebilir. TSS'ye ilişkin uyarı 
belirtileri şunlardır: ani ateş (genellikle 38.8 °C (102 °F) veya üzeri), kusma, diyare, baş dönmesi, 
bayılma (veya ayaktayken baygınlık geçirme) ve/veya güneş yanığına benzer döküntü. TSS'ye 
ilişkin bu ve başka belirtiler ortaya çıkarsa, önce tamponu çıkarın ve derhal tıbbi yardım isteyin. 
IVALON® kulak tamponu, antimikrobiyal özellikler sergilemez, önceden var olan enfeksiyonlara 
karşı bakteriyostatik değildir ve yeni enfeksiyon oluşumunu önlemez. Önceden var olan 
enfeksiyonların söz konusu olması halinde, uygun tedaviye başlanması önerilir.


